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Dane w Krajowej Bazie Urzadzen Radiol.- Stanowisko
PNRL

STANOWISKO
PREZYDIUM NACZELNE) RADY LEKARSKIE)
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie projektu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w
Krajowej Bazie Urzadzen Radiologicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu sie z projektem rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urzadzen Radiologicznych, o ktérym
powiadomit Zastepca Gtéwnego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka pismem z dnia 23
grudnla 2020 r., znak: PR.LE.024.223.2020, zgtasza nastepujgce uwagi.

i NRL budzi niczym nieuzasadnione rozszerzenie wzgledem przepiséw

dnie z art. 33l ust. 3 ustawy prawo atomowe, testy eksploatacyjne
oraz urzadzeh pomocniczych stosowanych w jednostkach ochrony
zdrowia  wykonujacych  badania  diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, =z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej, dzielg sie na testy:
podstawowe oraz specjalistyczne.

Z kolei zgodnie z art. 33j, jednostka ochrony zdrowia: 1) prowadzi ewidencje urzadzen
radiologicznych i poddaje ja aktualizacji nie rzadziej niz co 3 miesigce; 2) zapewnia kontrole
parametréw fizycznych urzadzen radiologicznych i urzadzeh pomocniczych zgodnie z przepisami
art. 331. Ewidencja, o ktérej mowa w pkt 1, zawiera informacje okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 33r ust. 10. W przypadku dokonania zmiany w ewidencji, o ktérej mowa w pkt 1,
jednostka ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany, informuje o dokonanej
zmianie wifasciwy organ, ktéry wydat zezwolenie na wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z

narazeniem.

W zwigzku z powyzszym rozszerzenie zakresu danych dotyczacych urzadzen radiologicznych
stosowanych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, o informacje zawierajgca wynik testu
eksploatacyjnego spowoduje koniecznos¢ raportowania przez jednostki ochrony zdrowia réwniez
wynikéw wykonanych testéw podstawowych, co w przypadku urzadzen, o ktérych mowa w § 3
projektu jest catkowicie niezasadne.

Ponadto zdaniem Prezydium NRL dodanie do zakresu informacji dotyczacych urzadzen
radiologicznych stosowanych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, daty wykonania
aktualnych testéw specjalistycznych (§3 ust.1 pkt 8) wobec przywotanego wyzej art. 33j ustawy
prawo atomowe, jest réwniez nieuzasadnione. Powyzsze rozwigzanie jest niczym innym, jak
kolejnym obcigzeniem placéwek ochrony zdrowia obowigzkami administracyjnymi. Majac na
uwadze, ze adresatem informacji przekazywanych przez jednostki ochrony zdrowia jest organ,
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ktéry wydat decyzje w sprawie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem,
obowigzek przekazywania informacji i jego ucigzliwos¢ (biorgc pod uwage liczbe urzadzen, o
ktérych mowa w §3 projektu) powielg sie na poziomie tego samego organu. Brak w uzasadnieniu
projektu wyjasnienia koniecznosci rozszerzenia zakresu danych zawartych w Krajowej Bazie o
powyzszg informacje. Trudno w takim wypadku zwiehczy¢ uzasadnienie konkluzja o braku
mozliwosci zastosowania alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporzadzenia Srodkéw
umozliwiajgcych osiggniecie zamierzonego celu.

Dodatkowo Prezydium NRL zauwaza, ze w stosunku do wszystkich typdéw urzadzen, ktére nie
zawierajg zrédet promieniotwérczych nalezy dokona¢ zamiany wyrazu ,instalator" na ,dostawca".
Urzadzenia, ktére jedynie wytwarzajg promieniowanie jonizujgce podlegajg uruchomieniu lub
stosowaniu. Ustawa prawo atomowe wspomina wprawdzie (np. art. 33l ust.7) o ,instalacji
urzadzenia radiologicznego", ale w przeciwienstwie do urzadzeh zawierajgcych Zrédia
promieniotwércze czynnos¢ zainstalowania czy uruchomienia urzadzen jedynie wytwarzajacych
promieniowanie jonizujgce, nie wymaga imiennego uprawnienia.
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